
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用說明書 

MS5900 
嬰兒秤 

 
 

 

 
 

 
 

 
 使用產品前請仔細閱讀說明書，妥當保管以供隨時查閱 

 
 



 

標籤圖示說明 

 

「注意」使用產品前請仔細閱讀

說明書和相關文件 

 

請勿與一般垃圾丟棄。請依

照電器用品回收規範處理 

 

產品製造商 

 

產品製造年份 

 

用產品前請仔細閱讀說明書，依

照內容操作器材 

 

B 類人體接觸醫療設備 

 

產品型號 

 

歐盟代表 

 

生產批號 

 

產品在歐盟為醫療器材 

 

產品序號 

 

醫療器材單一識別系統法

案 

 

產品符合歐盟醫療器材認證 93/42/EEC

（2007/47/EC 醫療器材指令修訂版）。四位號碼為第

三方驗證機構的辨識碼 

 

產品符合國際法定計量組織（OIML）三級認證（限

認證機種） 

 

產品符合 EC 指令（認證機種） 

 

M: 符合 2014/31/EU 非自動量測儀器指令（NAWI） 

 

20: 符合性檢驗年份 (例：20=2020) 

 

0122: 度量衡第三方驗證機構的代表編碼 
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前言 

謝謝您選購啟德醫療用秤。我們的產品的設計理念是希望能帶給使用者最舒適的感

受並且享受每次使用產品時的時光。如果您有任何產品使用上的問題及疑問並且在

本說明書中未能解決您的問題，請逕洽詢啟德醫療產品經銷商以協助您解決您的疑

問。 

使用注意 

我們強烈建議您將產品放置在平面且堅硬的地面上使用否則會導致不準確的量測結

果。 

使用目的 

此產品預期被專業人士用來量測病人的體重，當重量穩定後即可讀取量測結果。在

使用產品前，請確保此產品經合格人員定期校準以保證此產品的準確性。 

安全事項 

使用前請詳細閱讀使用手冊。本使用手冊包含了初次安裝、使用說明及日常維

護方式。 

 

使用安全注意事項： 

 錯誤的安裝所造成的損失不在保固範圍內。 

 確保您正在使用的變壓器其電壓完全符合原廠提供之數據。 

 此產品設計在室內使用。 

 注意使用環境溫度在 0℃到 40℃之間。 

 此產品完全符合電磁相容性測試。 

 

如使用上有任何問題請洽詢全省經銷商。 

環境安全 

 所有的電池都含有毒化合物，請尋找合格回收商及地點作適當的處理。 

 請勿燃燒電池。 

 使用環境的溫度高低會影響電池的使用壽命。 



  

產品清潔 

 我們強烈建議使用酒精來擦拭磅秤。 

 請勿使用大量的清水清洗磅秤，可能會造成無法預期的損壞。 

 請勿使用含有腐蝕性的液體或洗淨液來清潔產品。 

 清潔前請務必拔掉變壓器插頭。 

產品維護 

 本產品不需每日保養，然而我們建議您應定期檢視產品的精準度作為維護

的參考。如您發現有任何問題需要進行產品維護，敬請聯絡全省經銷商。 

操作注意事項 

在實際進行操作之前，請閱讀以下部份： 

 請在每次秤重之前確認顯示幕出現歸零標示才開始進行秤重。 

 秤重完成後，顯示幕會出現穩定符號，這時可以進行重量紀錄。 

產品責任及保固 

 當產品的設計及製造缺陷歸屬於製造商責任時，製造商負有更換或維修此

產品的責任。產品保固期間由購買日 18 個月算起，請保留您的收據以證明

您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算。 

 當發生下列損害，製造商不負有連帶責任： 

 不當的使用方式 

 不正確的儲存方式 

 由非經銷商不正確的安裝與修改 

 使用者的疏忽 

 如因操作、氣候或其它因素影響產品保存的狀態與材料的變異則屬製造商

的責任。 

廢棄物處理方式 

此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依電子廢棄物回收條例作為處理的準

則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您

當初購買的經銷商處理。 

  



組裝 

A. 搭配 Charder 嬰兒身高尺 HM80D/HM80M 

 

1. 將此處身高尺固定座往箭頭方向推開。 

 

 

2. 將身高尺固定板放上並對齊螺絲孔，鎖上螺絲。 

 

 

  



3. 將身高尺底部滑槽對準身高尺固定板滑入，直到聽到喀一聲，底部塑膠鈕扣入身

高尺固定板。 

 

 

 

4. 將身高尺固定座安裝上去並聽到喀一聲表示完成。 

 

(HM80D)       (HM80M) 

 
  



5. 分離身高尺與身高尺固定板 

 

將手指按下身高尺底部塑膠鈕，並將身高尺向外滑出脫離滑槽即可分離身高尺。 

  



B. 電池與電源供應器安裝與注意事項 

1. MS 5900 嬰兒秤使用六顆三號電池供電或使用原廠變壓器 

2.  低電量警示符號 

當 LCD 顯示幕出現低電量警示符號，請更換新的電池或使用電源供應器充電。 

 
 

  

  

 

 

12V 變壓器 



MS5900 版本 

 
 

產品號碼 敘述 

PF16800352 

MS5900 15kg  

2g<6kg>5g  

BMIF 授乳功能 

PF16800362 

MS5900 20kg 

5g<10kg>10g  

BMIF 授乳功能 

  



面板與符號說明 

*量程 15kg 面板 (PF16800352) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*量程 20kg 面板 (PF16800362) 

 

 

 
 

 

 

 

符號說明 

 : 穩定符號，表示重量已穩定 

 : 負數符號，表示負數 

 : 歸零符號，重量為零（歸零完成） 

 

 

 

 

 

 

  

水平氣泡 

重量鎖定 

授乳功能 

記憶重量呼叫 

水平氣泡 

重量鎖定 

授乳功能 
記憶重量呼叫 扣重與歸零 開機與關機 

水平氣泡 

扣重與歸零 開機與關機 



操作說明 

A. 按鍵功能與基本操作 

1. ON/OFF 開關機： 按下此鍵可打開或關閉電源 

2. ZERO/TARE 歸零：300g 以下為歸零功能 / 扣重：300g 以上為扣重功能 

3. HOLD/Milk intake 重量鎖定： 按一下啟動重量鎖定功能, 待重量穩定後即鎖

定重量並顯示在 LCD 顯示幕上。再按一次解除重量鎖定。  

授乳功能: 長按 2~3 秒啟動授乳功能 

4. MEMORY/Recall 記憶重量：長按 2~3 秒紀錄測量值。 / 呼叫重量: 按一次

recall 鍵以呼叫被紀錄之測量值，再按一次回到測量模式 

 

B. 授乳功能 

 

 授乳前 

 顯示 

開機 

 

嬰兒上秤 

例如: 5kg  

按一次 

Hold/Milk Intake  

長按 

Memory/Recall 

約 2~3 秒 

此時存入嬰兒重量 
 

2. 哺乳餵食嬰兒。 

3. 哺乳餵食完畢後, 將嬰兒輕放於秤台表面。  

出現小三角形
圖示在 Hold
右方。 

畫面閃爍三次
並記憶測量值。 
 



 授乳後 

 Display 

開機 

 

嬰兒上秤 

(此時嬰兒已是哺乳後,  

例如: 5.2kg)  

長按 

HOLD / MILK INTAKE  

約 2~3 秒 

此時畫面出現 m i 
 

按一次 

HOLD / MILK INTAKE 

回到測量模式/顯示嬰兒

哺乳後重量 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

出現小三角形
圖示在 Hold
右方。 
 



錯誤訊息  

 

錯誤訊息 造成原因 處理建議 

 低電量警示 

電池電量不足 

更換電池 

 超載 

秤台上重量超出產品最高量

程 

請減少重量，重新進行量

測 

 程式錯誤 

 

若狀況持續出現，請通知

經銷商 

 超載或內部數值超過預設 清除秤台上物品，重新開

機。若需要重新校正，請

通知經銷商 

 內部數值低於預設 若狀況持續出現，可能要

重新校正，請通知經銷商 

 

 

 

  



產品規格表 

 

型號 MS 5900 嬰兒秤 

量程 15kg / 20kg 

精準度 
0~6 kg x 2g / 0~10 kg x 5g 

6~15 kg x 5g / 10~20 kg x 10g 

誤差範圍 
±3g < 6 kg > ±7.5g 

±7.5g < 10 kg > ±15g 

重量單位 kg 

功能按鍵 

ON/OFF(   ) (開關機) 

ZERO/TARE(        ) 歸零與扣重  

HOLD/Milk intake 重量鎖定/授乳功能 

MEMORY/Recall 記憶重量/呼叫重量 

電源供應規格 
六顆三號電池 

原廠變壓器 

LCD 顯示 一英吋高與五位半數字顯示 

產品尺寸 660 x 334 x 125 mm 

選購配件 
嬰兒身高尺：HM80M (機械身高尺) / HM80D (電子身高尺) 

藍芽功能 (可與電腦連接) 
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製造商: 

啟德電子股份有限公司 

   41262 台中市大里區國中路 103 號 
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